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Flammenphotometrische Bestimmung der freien Sulfationen im Serum
• »
Von R. Leskovar und G. Weidmann
Aus der Balneologischen Forschungsstelle (Ärztlicher Leiter: Prof. Dr. R. L esko var) des Staatsbades Bad Kissingen
(Eingegangen am 14. September/21. Dezember .1973)
Es wird eine Methode beschrieben, in der im nichtenteiweißten Serum die freien Sulfationen durch eine im Überschuß zugegebene
bekannte BaCl2-Menge ausgefällt werden. Die restlichen Barium-Ionen der Proben werden anschließend flammenphotometrisch
bestimmt unter Verwendung eines natürlichen Serums als Standard, dessen Rest-Barium-Ionen-Konzentration vorher auf gravi-
metrischem Weg ermittelt wurde. Aus der Differenz von zugesetzter und der gemessenen Rest-Barium-Ionen-Konzentration berech-
net sich der Sulfationen-Gehalt der Proben. Die optimalen Meßbedingungen wurden ermittelt und die Zuverlässigkeit der Methode
überprüft. Die Durchführung der Untersuchungen kann sowohl manuell als auch halbautomatisch nach dem System Techhieöri „Auto-
Analyzer" erfolgen. Folgender Mittelwert wurde bei 50 Kurpatienten festgestellt: 0,315 mmol/1 SOi}~± 0,031 (s).
Determination of free sulphate in serum by flame photometry
A method is described in which the free sulphate ions of non-deproteinized serum are precipitated by the addition of an excess known
quantity of BaQ2 · The remaining barium ions of the sample are then determined by flame photometry, using a natural serum as a
standard in which the residual barium ion concentration has been measured gravimetrically. The sulphate ion concentration of the
sample is calculated from the difference between the added and the measured remaining barium ion concentrations. The optimal con-
ditions for the method and its reliability are reported. The method may be performed manually, or semiautomatically using the Tech-
nicon „Autoanalyzer" System. An average of 0.315 mmol/1 SO|~ ± 0.031 (s) was found for 50 patients under treatment.
In Verbindung mit den Studien über den lonenhaushalt
im menschlichen Körper, die auch im Rahmen der bal-
neologischen Fragestellung von Bedeutung sind, wurde
eine schnelle Analysenmethode zur Bestimmung der
freien Sulfationen im Serum notwendig. Gravimetrische
(l, 2), kolorimetrische (3,4) und titrimetrische Verfah-
ren (5) sind schwierig und zeitraubend. Neuerdings wer-
den auch nephelometrische Verfahren (6, 7, 8) verwen-
det, die aber wiederum eine recht umständliche Proben-
vorbereitung verlangen. Allen diesen Verfahren haftet
außerdem der Nachteil an, daß sie große Substanzmen-
gen für Routine-Untersuchungen verlangen, da sie wie
die bisher entwickelten flammenphotometrischen (9,
10,11) und radiochemischen Verfahren (12) vom ent-
eiweißten Serum ausgehen.
Im Folgenden wird eine flammenphotometrische Rou-
tinemethode zur Bestimmung der freien Sulfationen im
nativen Serum beschrieben und über die Prüfung von
Zuverlässigkeitskriterien berichtet. Die Methode kann
bei gleichbleibender Vorbereitung der Proben und unter
Verwendung derselben Standards sowohl manuell als





Flammenphotometer der Firma Eppendorf mit Barium-Filter
(510nm).
Einstellung des Verstärkungsreglers auf V = 6
Meßbereicheinstellung „100"






2 mmol/1 BaCl2 in 0,1 mol/1 HC1 zur Fällung des Sulfates im Se-
rum.
Standardlösungen
Blindlösung (Null-Lösung): Sammel-Serum mit 0,1 mol/1 HC1 im
Verhältnis l: l gemischt
Eichlösung = Standard-Serum: Serum mit bekanntem Rest-
Barium-Gehalt
Herstellung des Standard-Serums
Es wird eine größere Menge Serum mit der Reaktionslösung im
Verhältnis 1:1 versetzt und einen Tag bei Raumtemperatur
stehen gelassen. Der pH-Wert dieser Lösung beträgt etwa 3,5.
Diese Acidität reicht aus, um das Mitfällen von Phosphaten zu
verhindern. Das nach dieser Zeit ausgefallene Bariumsulfat wird
abzentrifugiert, gewaschen und nach den üblichen Methoden der
Gravimetric weiter behandelt. Aus der Differenz von zugesetz-
tem und gefälltem Barium errechnet sich die Rest-Barium-Ionen-
Konzentration im Serum und daraus wiederum die Sulfationen-
menge. Mit der Rest-Barium-Ionen-Konzentration dieser Serum-
Lösung werden die Untersuchungsproben verglichen. Die von
uns auf diesem Weg in 8 Sammelseren gefundenen Sulfatipnen-
gehalte im nichtenteiweißten Serum zeigten einen Mittelwert
0,309 mmol ± 0,010 (s) und entsprechen den Werten anderer
Autoren (l, 9,12,14), die nach vorheriger Enteiweißung des
Serums festgestellt wurden.
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Probenvorbereitung
l ml des Probenserums wird mit l ml der Reaktionslösung
in einem gut 4 ml fassenden Plastikbecher (Technicon-Auto-
Analyzer) versetzt und 24 h lang verschlossen mit einer Plastik-
kappe stehen gelassen. Darauf wird das ausgefallene Barium-
sulfat bei 1000 g 5 min zentrifugiert. Damit ist die Probe zur
Analyse fertig. Beim weiteren Arbeitsvorgang muß darauf ge-
achtet werden, daß das im Becherboden befindliche BaSO4
nicht aufgerührt wird.
Der manuellen Ausführung der Analysen liegt die im Eppendorf
Handbuch (15) beschriebene Arbeitsweise zugrunde. Mit der
Null-Lösung wird der 0-Punkt elektrisch und mechanisch ein-
gestellt. Mit der Eichlösung wird unter Benutzung des Fein-
reglers „Meßbereich*' die Lichtmarke auf den Ba-Wert einge-
stellt, der dem Rest-Barium-Gehalt der Eichlösung entspricht.
Als dazu gut geeignet erwies sich die Kalium-Skala (mval).
Wird der Meßstrich 4 mval mit 2 mmol/Ba gleichgestellt bzw.
die Rest-Barium-Ionen-Konzentration des Eichserums auf
den ihr zukommenden Wert, z. B. 1,7 mmol auf den 3,4 mval
Skalenstrich eingestellt, so entspricht jeder Teilstrich der
Skala 0,10 mval d. h. 0,05 mmol Barium. Liest man in um-
gekehrter Richtung, also von 4,0-0, so ergibt die jeweilige
Differenz den Sulfatgehalt in mval. Es ist zweckmäßig, die
Einstellung des 0-Punktes sowie des Eichpunktes nach 5 Proben-
messungen zu wiederholen (vgl. auch Tabelle 2).
Automatische Ausführung der Analysen
Geräte
Flammenphoto meter (wie oben)
Probennehmer II der Firma Technicon, AutoAnalyzer : Nocken-
scheibe 50 Proben/h, Verhältnis Probe-Spülung 1:2,5.
Proportionierschlauchpumpe. Wir benutzten die Schlauchpumpe
der Firma Desaga, bei der die Kanäle für die Pumpenschläuche
(Fa. Technicon) in der ganzen Länge freigemacht werden müs-
sen. Pumpengeschwindigkeit: „90".
Zur Entfernung der Luftblasen wird knapp vor dem Saugstutzen
des Flammenphotometers ein C 5 Glas-Fitting der Fa. Techni-
con als „Debubbler" angebracht.
Materialverbrauch je Probe: 1,6 ml ± 0,2 ml, davon die Hälfte
Serum. Fließdiagramm siehe Abbildung 1.
Wie aus dem Fließdiagramm hervorgeht, wird die Probe unver-
ändert photometriert. Als Spülflüssigkeit dient 0,1 mol/1 HC1. Um
bessere Meßwerte zu erzielen, empfiehlt es sich, das Flammen-
photometer vorher eine Stunde lang laufen zu lassen. Zur Her-
stellung eines Gleichgewichts in der Zerstäuberglocke, das sich
in einer Beruhigung des Flammenuntergrundes (0-Linie) bzw.
der gleichmäßigeren Ausschlaggrößen kundtut und durch
einen gallertartigen Belag an der Wandung der Zerstäuber-
glocke sichtbar wird, sollen zunächst 5 Standard (Eich>Seren
den eigentlichen Messungen vorausgeschickt werden.
Zur rechnerischen Auswertung muß der Flammenuntergrund,
d. h. der für das Leerserum erhaltene Ausschlag von den für
die Proben und das Standard-Serum erhaltenen Ausschlagweiten
abgezogen werden. Dann bildet man aus den Ausschlagweiten
















leicht ableiten läßt, ergibt sich die Berechnung des Sulfatge-
haltes nach:
a-(F-c) = G
a » Zusatz an Ba mmol/1 zur Probe (= 2 mmol/Ba/1)
p I (Probe)
Abb. 1. Fließdiagramm Sulfat im Serum.
I (Standard)
c = Rest-Barium-Konzentration im Standard-Serum in
mmol/1
G = Sulfatgehalt in der Probe in mmol/1.
Aufgrund des geschilderten Vorgehens stellten wir bei 50 Kur-
patienten ^vorwiegend Magenkranke - einen Serum-Sulfat-
gehalt von X = 0,315 mmol/1 ± 0,0315 (s) fest.
Ergebnisse und Diskussion
Prüfung der Methode
Die Zuverlässigkeit sowohl der manuellen als auch der
automatischen Arbeitsweise ergibt sich einerseits aus
der auf flammenphotometrischem Weg bei gegebener
Apparatur überhaupt erreichbaren Nachweisgrenze,
andererseits aus der Reproduzierbarkeit der Werte. Die
Nachweisgrenze wird von der Herstellerfirma mit 2 mg/1
Ba, also 0,0145 mmol/1, angegeben. In diesen Bereich
reichen kaum einige Standardabweichungen unserer Se-
rum-Sulfatmessungen.
Barium-Emissionskurven
Zunächst muß festgestellt werden, wie sich
a) die Emissionskurve von reinen Ba-Lösungen in den
anzuwendenden Konzentrationen verhält,
b) ob die Bariumenmission von den im Serum vorhande-
nen Ionen und
c) ob sie vom Serum selbst beeinflußt wird.
zu a) Die Messung von Ba-Lösungen in 0.1 mol/1 HC1 mit
steigendem Ba-Gehalt ergab eine geradlinig verlau-
fende Eichkurve, die durch den 0-Punkt des Koor-
dinatensystems geht (s. Kurve a in Abb. 2).
zu b) Werden diese Ba-Lösungen auf ein Elektrolytge-
misch, das dem des menschlichen Serums ent-
spricht, aufgestockt — wir benutzten dazu die Ori-
ginal-Standardlösung der Fa. Eppendorf — so hebt
sich zunächst der Flammenuntergrund. Zieht man
den Wert, der auf die Elektrolyte entfällt ab, so
ergibt das aufgestockte Barium wiederum eine
gerade, durch den 0-Punkt verlaufende Linie, die
jedoch etwas steiler als die reine Ba-Lösungslinie
verläuft (s. Kurve b in Abb. 2).
zu c) Für die Untersuchungen des Verhaltens des Ba-
riums im Serum wurden aliquote Teile eines Sam-
melserums, dessen SO4-Gehalt vorher auf gravi-
metrischem Weg ermittelt wurde, mit abgestuften
BaCl2-Mengen (0,5 bis 2,5 mmol/1) versetzt und in
der beschriebenen Weise flammenphotometrisch
bestimmt. Bei unserem Sammelserum-Sulfatgehalt
von 0,31 mmol/1 S04 waren somit die entspre-
chenden zu erwartenden Restbariumwerte bei Zu-
gabe von 0,5-, 1,0-, 1,5-, 2,0-, 2,5 mmol Ba/1 je-
weils um 0,31 mmol Ba/1 niedriger, also 0,19-
0,69-, 1,19-, 1,69-, 2,19 mmol Ba/1. Die photo-
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Tab. 1. Sulfatbestimmungen im selben Serum mit 0,308 mmol/1
SOj~ (gravimetrisch) bei verschieden-häufiger Standard-
Zwischenschaltung.
0.5 1,0 1,5
BaCl 2 [mmol / l ]
2.0 2.5
Abb. 2. Barium-Eichkurven.
a) o—o—-o = reine BaCl2-Lösungen.
b) ·—·—*N = auf ein Elektrolytgemisch, das dem des
menschlichen Serums entspricht, auf-
gestockte BaCl2-Lösungen.
c) — — = dem Serum zugegebene BaCla-Lösungen
(Näheres vgl. Text).
metrisch angezeigten Meßwerte werden nun an
diesen Punkten der Abszisse angesetzt. So ent-
stand die Kurve c in Abbildung 2.
Dieselbe Bariumkonzentration weist somit beim Serum
um rund 10% geringere Emissionsausschläge auf als bei
einer entsprechend zusammengesetzten wäßrigen Elek-
trolytlösung („Eppendorf-Standard").
Außerdem verläuft die Kurve nur im höheren Konzen-
trationsbereich, also zwischen l und 2,5 mmol Ba/1,
geradlinig auf den 0-Punkt zu. Im unteren Teü biegt
sich sich nach oben durch, d. h. die Ausschläge sind zu
Zur Erklärung dieser Erscheinung kann nur angenom-
men werden, daß kleinere Ba-Mengen als l mmol
Ba/1 das Sulfat im Serum nicht mehr quantitativ aus-
fällen.
Daraus ergibt sich die Folgerung, Messungen im Serum
so anzusetzen, daß eine Rest-Barium-Ionen-Konzentra-
tion von 1,0 mmol/1 nicht unterschritten wird.
Reproduzierbarkeit der Methode
Im selben Serum wurde Sulfat teüs hintereinander,
teils in Abständen von einigen Tagen nach der auto-
matisierten Methode bestimmt. Nachdem die Meß-
werte auf ein Standard-Serum bezogen wurden, wurde
mit Hufe von Variations-Koeffizienten untersucht, ob
und inwieweit sich eine häufigere Dazwischenschaltung
von Standardseren auf die Genauigkeit der Meßergeb- ·
nisse auswirkt. Die Ergebnisse sind aus Tabelle l er-



































Tab. 2. Reproduzierbarkeit der Meßwerte (Tag zu Tag-Bestim-































Reproduzierbarkeit der Meßwerte nach der manuellen
(1) und der automatischen (2) Arbeitsweise in Tag zu
Tag-Bestimmungen hervor.
Erwartungsgemäß ist bei Anwendung der automatischen
Arbeitsweise der Variationskoeffizient etwas niedriger
als bei der manuellen. Die Abweichungen der flammen-
photometrisch von den gravimetrisch bestimmten Werten
betragen nur 2 bzw. 1%.
Wiederfindungsversuche
Diese wurden durchgeführt durch
a) Zugabe von abgestuften Ba-Mengen,
b) Zugabe von abgestuften SO4-Mengen zum Serum.
zu a) Einem Serum, dessen SO4-Gehalt durch gravims-
trische Bestimmung bekannt war (0,308 mmol/1),
wurden ansteigende Mengen BaCl2 zugegeben
und dann dessen SO4-Gehalt photometrisch be-
stimmt. Das Ergebnis ist aus Tabelle 3 ersichtlich.
Bei Konzentrationen unter 0,75 mmol/! Ba (= Zu-
gabe von l mmol/1 Ba) tritt die schon besprochene
Abweichung (vgl. Abb. 2) der Meßwerte in Er-
scheinung.
zu b) Demselben, mit 2 mmol/1 Ba versetzten Serum
werden abgestufte Mengen an Schwefelsäure zu-
gegeben. Wie aus der Tabelle 4 hervorgeht, ent-
sprechen die Wiederfindungsraten den SO4-Zu-
gaberi, jedoch nur bis zu einer Rest-Bariurn-ionen-
Konzentration von etwa 0,75 mmol/1 Ba. Mari
kommt - unter Berücksichtigung des serumeige-
nen Sulfat-Gehaltes - somit auch hier wieder zu
der Feststellung, daß bei geringer Ba-Konzentration
die Reaktion nicht mehr vollständig abläuft.
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Bestimmung des Sulfat-Gehaltes desselben Serums (mit


















































































Tab. 5. Bestimmung des Reaktions-Endes zwischen zugesetzten
Ba-kmen und freien Sulfationen im selben Serum (mit






































































Tab. 4. Zugabe abgestufter Sulfat mengen zu demselben mit
2 mmol/1 Ba versetzten Serum (mit 0,30 mmol/1 eige-
nem Sulfatgehalt) Mittelwerte von je 7 Messungen.
Zugabe Ba-Restgehalt
von [ mmol/1 1
soj-








































































Nachdem unsere Methode auf einer Ausfällung von
BaSO4 beruht, mußte zunächst der Zeitpunkt bestimmt
werden, an dem die Reaktion zwischen den Ba- und
den Sulfationen abgelaufen ist.
Es wurde eine größere Menge Serum mit 2 mmol/1 Ba
bei Raumtemperatur versetzt. In bestimmten Zeit-
abständen wurde sodann die Rest-Barium-Ionen-Kon-
zentration bestimmt (s. Tab. 5). Das Ende des Reak-
tionsablaufes kann somit nach 16 Stunden angenommen
werden; der Mittelwert der Bestimmungen schwankt
ab diesem Zeitpunkt im selben Ausmaß um den gravi-
metrisch festgestellten Wert von 0,323 mmol/1 SO^"
wie bei vorhergehenden Meßreihen.
Als Grundlage der Messungen dient ein Standard-Serum
bekannter SO4-Konzentration, mit dem die Proben flam-
menphotometrisch verglichen werden. Infolgedessen sind
auch die Meßergebnisse in erster Linie von der Genauig-
keit der auf gravimetrischem Weg bestimmten Rest-
Barium-Ionen-Konzentration des Standard-Serums ab-
hängig. Die Richtigkeit des Serumstandards kann auf-
grund der Abbildung 2 kontrolliert werden. Die Aus-
schläge der Kurve c (Serum) sind um etwa 10% geringer
als die der Kurve b (Eppendorf-Standard mit aufgestock-
tem Ba). Mit einem entsprechenden reinen Elektrolyt-
standard, z. B. Eppendorf-Standard mit 1,5 mmol/1 Ba
kann sofort Kurve b und daraus Kurve c konstruiert
werden, aus der dann der Serum-Sulfatgehalt abgelesen
werden kann.
Vergleicht man den Mittelwert unserer 8 Sammelseren
von 0,309 mmol/1 ±0,010 (s) Sulfat mit den Werten
anderer Autoren, so stimmen sie gut überein. So fan-
den Berglund und Sörbo (8) einen Mittelwert von
0,33 / mit einem Bereich von 0,21—0,48,
Guerrero (16) 0,47 ±0,15 mväi, Hinsb erg-Lang (1)
geben 0,7-1,7 mg% S, was 0,22-0,53 mmol/1 Sulfat
entspricht, an, Miller et al (12), deren Ergebnisse auch
von Dokumenta Geigy (14) angegeben werden, fanden
einen Mittelwert von 0,645 ±0,17 mval/1.
Vergleicht man jedoch unseren Sammelserum-Wert mit
den an 50 Kurpatienten — vorwiegend Magenkranken —
gewonnenen Werten 0,315 ± 0,0315 mmol/1, so fällt
die etwas geringere Sulfatkonzentration der Sammelseren
auf. Nun stammen die Sammelseren, die uns freund-
licherweise von der Leberklinik Prof. Kalk abgetreten
wurden, von Leberpatienten. Es dürfte daher der bei
magenkranken Kurpatienten gefundene Mittelwert
dem Normalwert, der unserer Methode entspricht,
näherliegen.
Bei richtiger Aufbewahrung (Kühlschrank) blieb der Sul-
fatgehalt unseres Standard-Serums im Verlauf von drei
Monaten unverändert.
Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, ergibt die automatisierte
Arbeitsmethode (VK 5%) etwas bessere Ergebnisse als
die manuelle (VK 6%), beide liegen jedoch wesentlich
unter der für klinische Analysen noch zugelassenen
Grenze von 10% (l6).
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